
                                                                                                          Ustka , dnia 21.05.2018 r. 

                                                                           

 

Dotyczy:  „Zakup i dostawa sprzętu medycznego - audiometru dla WSPL SPZOZ w 

Ustce" 

 

Nr postępowania : ZP/2/2018 

 

        W związku z państwa  pismem  z dnia 17.05.2018 r. dotyczącym : 

Zapytania 1. Prośbą o dopuszczenie do postępowania audiometr: 

1.  PC – interfejs USB zgodny z NOAH 

2. Drukowanie wyników audiogramów drukarką laserową lub atramentową z 

dedykowanego oprogramowania , lub z modułu NOAH 

3. Wyposażenie: 

-  słuchawki audiometryczne z osłonami przeciwhałasowymi Holmco 

-  przycisk pacjenta 

-  słuchawka kostna 

-  przewód USB A-A 

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Wyjaśniam, że Zamawiający związany jest opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w SIWZ z dnia 15 maja 2018 r..Nie występują jednocześnie uzasadnione 

przypadki uprawniające Zamawiającego do zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, o czym mowa w art. 38 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.). 

 Z tych też względów nie jest dopuszczalna zmiana istotnych warunków zamówienia, 

o co wnosicie Państwo w swoim piśmie . Ponadto przypominam, że Zamawiający 

zobowiązany jest do odrzucenia ofert, które swoją treścią nie odpowiadają opisowi 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 


