Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 


DOSTAWA UNITU STOMATOLOGICZNEGO

Nazwa/Typ/model  ..........................................................................................................................................
	Lp.
	Parametry wymagane sprzętu
	Minimalne wymagane wartości graniczne
	Wartości parametru w zaoferowanym sprzęcie

	0.
	Sprzęt kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów, nie rekondycjonowany, dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny
	tak
	

	FOTEL PACJENTA

	1.
	Przytwierdzony do podłuża
	tak
	

	2.
	Udźwig
	Min 140 kg
	

	3.
	Podpórka na stopy pacjenta , umożlwiająca wydłużenie siedziska dla wysokich pacjentów o min 8 cm 
	tak
	

	4.
	Programowalne pozycje pracy
	tak
	

	5.
	Dwuprzegubowy zagłówek umożliwiający poruszanie w 2 płaszczyznach, z możliwością dopasowania jego ułożenia dla dzici oraz osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich
	tak
	

	6.
	System bezpieczeństwa uniemożliwiający ruch fotela do góry w przypadku możliwości wystąpienia konfliktu fotela z misą spluwaczki
	tak
	

	7.
	Tapicerka bezszwowa – kolor do wyboru po wyborze oferty 
	tak
	

	8.
	Podłokietnik zainstalowany po lewej stronie fotela
	tak
	

	9.
	Konstrukcja umożliwiająca montaż/demontaż siedziska i oparcia fotela bez korzystania z narzędzi (bez połączeń gwintowych)
	tak
	

	KONSOLETA LEKARZA

	10.
	Pulpit z możliwością zainstalowania 5 instrumentów na wysięgnikach „podawanych od góry”
	tak
	

	11.
	Wysięgniki do instrumentów bez blokady mechanicznej (swobodny ruch)
	tak
	

	12.
	Pneumatyczny hamulec ramienia stabilizujące położenie pionowe pulpitu lekarza
	tak
	

	13.
	Elektryczny sterownik nożny aktywujący pracę instrumentów przez nacisk pedała, z przełącznikiem do włączania i wyłączenia wody do instrumentów, z funkcją podmuchu, z możliwością regulacji wysokości siedziska oraz wywołania programowalnych pozycji fotela 
	tak
	

	14.
	Możliwości zmiany kierunku i prędkości obrotowej mikrosilnika oraz mocy skalera przy pomocy sterownika nożnego unitu
	tak
	

	15.
	Zmywalna klawiatura membranowa w pulpicie umożliwiająca:

· sterowanie ruchami siedziska i oparcia fotela, 

· aktywację i programowanie wszystkich pozycji roboczych fotela, 

· włączanie, wyłącznie i regulację natężenia lampy zabiegowej

· spłukiwanie misy i napełnianie kubka 
	tak
	

	16.
	Wyświetlacz cyfrowy wskazujący parametry prędkości obrotowej mikrosilnika i procentową moc skalera
	tak
	

	17.
	Wewnętrzny obieg wody destylowanej zasilającej instrumenty – butelka na wodę destylowaną o pojemności co najmniej 1,5 l zainstalowana w miejscu łatwo dostępnym 
i widocznym dla personelu przełącznikiem na wodę sieciową
	tak
	

	18.
	Moduł ze strzykawko-dmuchawką 3-funkcyjną ze światłem LED, z wymienną końcówką oraz możliwością demontażu zewnętrznej obudowy do sterylizacji
	tak
	

	19.
	Moduł z bezszczotkowy mikrosilnikiem elektrycznym ze światłem LED z wewnętrznym sprayem, zakres obrotów nie mniejszy niż 1.200 – 40.000 rpmmoduł z rękawem typu Midwest do podłączenia turbiny ze światłem
	tak
	

	20.
	Moduł ze skalerem piezoelektrycznym z podświetleniem LED
	tak
	

	21.
	Moduł z diodową lampą polimeryzacyjną
	tak
	

	22.
	Rękawy instrumentów z zasileniem wodno-powietrznym mocowane w stoliku lekarza na szybkozłączkach umożliwiających odłączenie rękawów np. do dezynfekcji 
	tak
	

	23.
	Możliwość przyszłościowej rozbudowy konsolety lekarza o zintegrowanych z konsoleta system leczenia endodontycznego, z możliwością stosowania pilników recyprokalnych, z wbudowanym do konsolety endometrem, którego wznazania obrazowane są bezpośrednio na wyświetlaczu w konsolecie lekarza 
	tak
	

	24.
	Półka narzędziowa zamocowana pod konsoletą lekarza na ruchomym ramieniu z możliwością jej odłączenia od ramienia, np. do dezynfekcji, powierzchnia półki o wymiarach nie mniejszych niż 30 cm x 40 cm
	tak
	

	BLOK SPLUWACZKI

	25.
	Przytwierdzony w sposób trwały do podłoża
	tak
	

	26.
	Panel asysty zamocowany do boku spluwaczki na ruchomym ramieniu wyposażony w klawiaturę umożliwiającą sterowanie wybranymi funkcjami unitu
	tak
	

	27.
	2 przewody ssące (ssak i ślinociąg) z regulacją mocy ssania, zamontowane w panelu asysty
	tak
	

	28.
	System ssący „mokry”
	tak
	

	29.
	Możliwości programowania czasu spłukiwania spluwaczki
	tak
	

	30.
	Możliwość programowania czasu napełniania kubka
	tak
	

	DIODOWA LAMPA ZABIEGOWA

	31.
	Zamocowana na ramieniu pantomograficznym w bloku spluwaczki
	tak
	

	32.
	Głowica ustawiana w 3 płaszczyznach
	tak
	

	33.
	Uruchomianie z pulpitu lekarza, asysty oraz bezdotykowo przy głowicy
	tak
	

	34.
	Możliwość regulacji natężenia lampy ( nie mniej niż 5.000 – 40.000 lux)
	tak
	

	35.
	Możliwość regulacji temperatury barwowej światła w zakresie nie mniejszym niż 4.600 – 6.200 K
	tak
	

	36.
	4 punktowy układ emisji światła w lampie umożliwiający pełne oświetlenie pola roboczego po częściowym zasłonięciu lampy
	tak


	

	POZOSTAŁE 

	37.
	Dmuchawka ze światłem LED
	tak
	

	38.
	Bez szczotkowy mikrosilnik elektryczny ze świtałem LED 
	tak
	

	39.
	Rękaw do podłączenia turbiny ze światłem
	tak
	

	40.
	Skaler piezoelektryczny ze światłem LED
	tak
	

	41.
	Lewy podłokietnik (stały)
	tak
	

	42.
	Ruchoma półka narzędziowa na „2 tace” zamocowana pod konsoletą lekarza
	tak
	

	43.
	System zasilania instrumentów wodą destylowaną ze zbiornikiem z przełącznikiem na wodę sieciową
	tak
	

	44.
	Stołek stomatologiczny
	tak
	

	45.
	Zestaw podświetlanych końcówek linii T2: kątnica A40L, turbina T2 Boost S z szybkozłączką R LED 
	tak
	

	46.
	Diodowa lampa polimeryzacyjna zamontowana w konsolecie lekarza
	tak
	

	47.
	Kompresor bezolejowy z osuszaczem
	tak
	

	48.
	Pompa ssąca (system ssący mokry)
	tak
	

	49.
	Gwarancja na cały przedmiot zamówienia 
	Min 24 miesiące
	

	50.
	Dostarczenie przedmiotu umowy wraz z kosztami transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, podłączenie  i uruchomienie.
	tak
	

	51.
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyposażenia i sprzętu medycznego
	tak
	

	52.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	tak
	

	53.
	Demontaż obecnie zainstalowanego fotela 
i unitu stomatologicznego, przeniesienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie siedziby Zamawiającego
	tak
	


UWAGA: Załącznik, składa się w

· w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub

· w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  

· w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
