Załącznik nr 2.2 do zapytania ofertowego 


ZADANIE NR 2 - DOSTAWA APARATU RTG PUNKTOWEGO
Nazwa/Typ/model  ..........................................................................................................................................

	Lp.
	Parametry wymagane sprzętu
	Minimalne wymagane wartości graniczne
	Wartości parametru w zaoferowanym sprzęcie

	OGÓLNE

	1.
	Sprzęt kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów, nie rekondycjonowany, dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny
	tak
	

	2.
	Gwarancja na cały przedmiot zamówienia 24 miesiące
	tak
	

	3.
	Dostarczenie przedmiotu umowy wraz z kosztami transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, podłączenie  i uruchomienie.
	tak
	

	4.
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 
i prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyposażenia
 i sprzętu medycznego
	tak
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5.
	Ognisko
	0,4 mm
	

	6.
	Napięcie anodowe na lampie
	60 lub 70 kV
	

	7.
	Prąd anodowy
	7 mA
	

	8.
	Generator
	wysokiej częstotliwości, 
o stałym wysokim napięciu
	

	9.
	Czas ekspozycji
	0,01 – 3,2 s
	

	10.
	Rodzaj obrazowania
	Wybierany indywidualnie
	

	11.
	Tablice parametrów ekspozycji
	indywidualnie dobierane
	

	12.
	Wyświetlacz
	LCD, z kolorowym podświetleniem
	


UWAGA: Załącznik, składa się w

· w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub
· w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  
· w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
